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| LABORATORIO QUIMICONTROL LTDA.
H Ambiente e Industria

INFORME DE RESULTADOS DE

LABORATORIO

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

ORDEN DE SERVICIO:

FECHA RECEPCION MUESTRA:
MATRIZ:

FECHA DE MUESTREO:

TIPO DE MUESTREO:

8382

9 de julio de 2019
AS

8 de julio de 2019

Dato no suministrado por el cliente

IDEAM

INSTITUTO DE HIDROLOGIA,
METEOROLOGIA Y
ESTUDIOS AMBIENTALES

Laboratorio acreditaco
NTC-ISO/IEC 17025: 2005
Resolucién N° 0226 de 2019

PUNTO DE MUESTREO: Provincial

IDENTIFICACION MUESTRA: 19-AG3273

OBSERVACIONES: Muestra tomada por el cliente y enviada al laboratorio

Variable Unidad Método Fecha Analisis Resultados Incertidumbre
Alcalinidad total mg/l CaCOy [ 5 2320 B-pH 4,7- 4,3, Volumétrico 2019-07-09 11,5 +0.6913
SM 5310 C, Oxidacion con persulfato -
Carbono orgénico total COT mg/L Irradiacion UV 2019-07-09 3,85 +0.0485
Cianuro libre y disociable ** mg/L SM 4500-CN- C-F-|, Potenciométrico 2019-07-12 < 0,044 N.D.
Cloruros, CI” mgiL SM 4500-CI” B, Argentométrico 2019-07-10 <394 +0.0363
Color aparente a pH 7,91 unidades ** Pt-Co SM 2120 B, Discos comparativos 2019-07-10 30 6.
Dureza total mg/L. CaCO3 | M 2340 C, Volumétrico con EDTA 2019-07-11 138,8 +2.5539
Fluoruros, F~ mgiL SM 4500-F" C, Electrodo de ion selectivo 2019-07-11 <066 +0.0466
3- 5
Fosfatos, PO4 mgiL SM 4500-P-E, Acido ascorbico 2019-07-10 3,62 N.D.
Nilratos; NQs™ mglL J. Rodier, Salicilato de Sodio 2019-07-10 <27 N.D.
Nitritos, NOZ' mgiL SM 4500-N02-B‘ Colorimétrico 2019-07-09 0,051 N.D.
2. s ) ks
Sulfatos, SO4 mgiL SM 4500—SO4 E, Turbidimétrico 2019-07-10 265 +2.0117
Olor ** No aplica SM 2150 A 2019-07-09 Aceptable N.D.
Turbidez a 25,00 °C NTU SM 2130 B, Nefelométrico 2019-07-09 21,2 +2.961
Aluminio total, Al mg/L SM 3030 H, 3111 D, AA. Llama 2019-07-16 0,083 +0.0031
Antimonio total, Sb ** mg Sbil SM 3030H, 3111 B, AA. 2019-07-16 < 0,001 +0.0001
SM 3030 H, 3114 B, AA.

Arsénico total, As mg/L Generador de hidruros 2019-07-16 0,004 +0.0001
Bario total, Ba mg/L SM 3030 H, 3111 D, AA. Llama 2019-07-16 0,142 +0.0103
Cadmio total, Cd mg/L SM 3030 H, 3111 B, AA. Llama 2019-07-16 < 0,002 +0.0002
Calcio total, Ca ** mg CaCO3/L SM 3500-Ca B-Volumetria 2019-07-11 38,9 +0.35
Cinc total, Zn mg/L SM 3030 H, 3111 B, AA. Llama 2019-07-16 0,019 +0.0006
Cobre total, Cu mg/L SM 3030 H, 3111 B, AA. Llama 2019-07-16 < 0,008 +0.0001
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19 de julio de 2019 IDEAM

INSTITUTO DE HIDROLOGIA,
METEOROLOGIA Y

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA oS eSS
Laboratorio acreditaco

ORDEN DE SERVICIO: 8382 Resmicon 023 b 18

FECHA RECEPCION MUESTRA: 9 de julio de 2019

MATRIZ: AS

FECHA DE MUESTREO: 8 de julio de 2019

TIPO DE MUESTREO: Dato no suministrado por el cliente

PUNTO DE MUESTREO: Provincial

IDENTIFICACION MUESTRA: 19-AG3273

OBSERVACIONES: Muestra tomada por el cliente y enviada al laboratorio

Variable Unidad Método Fecha Analisis Resultados Incertidumbre

Cromo total, Cr mg/L SM 3030 H, 3111 B, AA. Llama 2019-07-16 <0,011 +0.0006
Hierro total, Fe mg/L SM 3030 H, 3111 B, AAA. Llama 2019-07-16 0,223 +0.0047
Magnesio total, Mg ** mgiL. SM 3030H, 3111 B, AA. 2019-07-17 565 +1.3548
Manganeso total, Mn mg/L SM 3030 H, 3111 B, AA. Llama 2019-07-17 0,017 +0.002
Mercurio total, Hg mg/L SM 3112 B, A.A. Vapor frio 2019-07-17 0,0749 +0.009
Molibdeno total, Mo mg/L SM 3030 H, 3111 D, AA. Llama 2019-07-16 < 0,008 +0.0007
Niquel total, Ni mgiL SM 3030 H, 3111 B, AA. Llama 2019-07-16 < 0,011 +0.0013
Plomo total, Pb mgiL. SM 3030 H, 3111 B, A A. Llama 2019-07-16 < 0,011 +0.0019
Selenio total, Se ** mg/L SM 3114 B, A.A. Generador de hidruros 2019-07-16 0,006 +0.0004
Escherichia Coli ** UFcroomL | ISO 9308-1, Filtracién por membrana 2019-07-10 6 N.D.
Coliformes totales UFC/100mL | ISO 9308-1, Filtracién por membrana 2019-07-10 25 N.D.

SM: "STANDARD METHODS For The Examination Of Water And Wastewater" 23RD EDITION, 2017. (A.A.): Absorcién Atémica. (**): Variable que no se encuentra
acreditada. (<): Menor que limite de cuantificacion del método. UFC: Unidades formadoras de colonia Pt-Co: Unidades de platinato-cobalto. NTU: Unidad nefelométrica
de turbiedad. N.D.: No disponible. AS: Agua Superficial.

NOTA 1: Los resultados que se relacionan en este informe corresponden tnicamente a la muestra analizada.
NOTA 2: La reproduccién total o parcial de este informe debera ser autorizada por el Laboratorio Quimicontrol Ltda.
NOTA 3: Las muestras seran eliminadas treinta (30) dias después de haber sido recibidas.

NOTA 4: Incertidumbre expandida para un nivel de confianza del 95,45 % con un factor K=2.

Este informe NO es vélido para impresién ni almacenamiento sin firma original de las personas autorizadas por el Laboratorio.

CYNTHIA PAOLA AVILA GARAVITO JORGE LUIS ROMERO BECERRA Elaboré:Johan David Quiroga Alarcén
Quimica, Matricula profesional PQ-5002 Microbiélogo -MSc. Ciencias biolégicas RevistiNinfa Yiseth Martinez Arevalo
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